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 Česky 1

Kapitola
1

Intraorální polohovací zařízení 
KaVo IXS

Indikace k použití

Polohovací zařízení KaVo IXS je určeno speciálně pro oporu senzoru a pro jeho 
zarovnání s RTG paprskem a se zuby horní a dolní čelisti.

Univerzální kroužek
Modrý – přední Žlutý – zadní

Raménko Bitewing

Univerzální ruční adaptér

Kabelová sponka zaměřovacího raménka

Univerzální raménko

Červený – Bitewing

Souprava držáku IXS
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Sestavení snímacího systému IXS

Bitewing

Přední

Zadní

Před použitím nasaďte nový
 jednorázový povlak

SvisleVodorovně
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 Česky 3

Polohování senzoru IXS
1. Kroužky, raménka a držáky sestavte tak, aby byla celá plocha senzoru 

viditelná kroužkem. Týká se to vodorovných nebo svislých držáků Bitewing, 
periapikálních (předních nebo zadních) držáků a ručních držáků.

2. Na senzor navlékněte povlak.

3. Senzor připevněte k polohovacímu zařízení. Senzor se dá do držáku 
nasadit pouze jedním způsobem.

4. Je-li to možné, vložte kabel do drážky v držáku. Ochráníte ho tak při skusu.

Senzor lze alternativně polohovat rukou a pacient jej může držet na místě jedním 
prstem, stejně jako konvenční RTG film. Pokud se nepoužívá polohovací zařízení, 
může být užitečné pro zarovnání senzoru paralelně se zubem použít vatový 
tampon. Polohování senzoru v malých ústech dětí může být nejlepší provést ručně.

VAROVÁNÍ
Při rentgenování nesmí dentista za žádných okolností držet senzor  
v ruce.

Pamatujte ale, že kvalita snímku může být horší než kvalita snímku získaného 
zaměřovacím zařízením.

UPOZORNĚNÍ
Skousnutí senzoru nebo jeho kabelu může mít za následek 
poškození pláště, popř. kabelu a může vést k poruše senzoru.
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5. Generátor RTG paprsků umístěte způsobem obvyklým pro RTG film.

Velmi doporučujeme použít paralelní techniku.

Důležité: Před rentgenováním ověřte připojení senzoru KaVo IXS k počítači 
a zobrazení zelené ikony ovladače.

UPOZORNĚNÍ
Pro dosažení maximální kvality obrazu zajistěte, aby pacient zůstal 
po dobu expozice v klidu.

VAROVÁNÍ
Přijměte nezbytná opatření ke své ochraně před zářením. Pokyny 
týkající se správného postavení obsluhujícího personálu najdete  
v návodu k obsluze intraorálního rentgenového přístroje.

6. Stiskem tlačítka pro rentgenování na vašem RTG systému pořiďte snímek.

Důležité: Je důležité, aby RTG paprsek zasáhl celý povrch senzoru.

7. Po expozici opatrně vyjměte senzor z ústní dutiny.

8. Uchopte senzor a polohovací zařízení a vyjměte senzor z přídržných sponek. 

9. V případě potřeby uchopte USB konektor a vytáhněte ho rovně z portu počítače.

USB PORT

SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ
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Pedodontické techniky umisťování senzoru

Při umisťování senzoru do úst dítěte narazíte často na stejné potíže, se kterými se 
setkáváte při umisťování filmu. Mějte na paměti, že ačkoli je senzor větší než 
vycpávka s filmem, je na druhou stranu hladší. To hraje ve váš prospěch.

Zde je několik technik, které vám pomohou s úspěchem použít senzor u dětí, pokud 
selžou standardní techniky. Mnohé z nich asi znáte, protože fungují nejen u senzorů 
KaVo IXS velikosti 1, ale také u filmu.

Na začátku byste měli dítě na rentgenování připravit fyzicky i psychicky, tj. připravit 
jak jeho ústa, tak i mysl. V případě potřeby odveďte pozornost dítěte k něčemu 
jinému. Dále zvažte velikost pediatrického filmu v porovnání se senzorem. Zvažte 
také, jaké informace se z RTG snímku potřebujete dozvědět a použijte tu část 
senzoru, která vám umožní požadované informace získat.

• Vyhýbejte se používání slova jazyk, neboť to může u pacienta vyvolat 
mimovolný pohyb jazyka.

• Přimějte dítě, aby se soustředilo na konečný výsledek – na okamžitý 
snímek jeho chrupu. Pokud uvidí na obrazovku monitoru, bude mít 
zájem spolupracovat. Většina dětí má počítače v oblibě; udělá na  
ně dojem, když uvidí na obrazovce RTG snímek svých zubů.

• Vložte prst na místo, na nějž plánujete senzor umístit.

• Vložte pacientovi senzor na chvíli do úst (aniž by jej skousl),  
aby si na něj zvykl.

• Odveďte pozornost dítěte od senzoru k něčemu jinému. Řekněte  
mu, ať si dá prst na ruku, podrží držák nebo vydá nějaký zvuk.
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Ochrana kabelu

Některé typy držáků mají v sobě drážky, které pomáhají vyvést kabel z ústní dutiny 
a chrání jej. Chraňte kabel tím, že jej vložíte do této drážky a použijete kabelové 
sponky zaměřovacího raménka. Toto funguje nejlépe, když senzor umístíte do 
držáku a pak na celý komplet navléknete povlak.

V případech, kdy je třeba senzor umístit do povlaku před vložením do držáku z 
důvodu tloušťky bariéry, kabel nemusí zůstat v drážce. V tomto případě se 
přesvědčte, že kabel přiléhá k držáku, a to buď na přední nebo na zadní straně 
držáku. Jelikož držák neumožňuje plný skus, je kabel chráněn. Znovu se prosím 
přesvědčte, že se kabel nenachází mezi držákem a zuby, jelikož by při skusu mohlo 
dojít k jeho zmáčknutí.

Pacienta musíte vždy požádat, aby skousl jen lehce a dotýkal se senzoru jen 
minimálně. Nedovolte pacientovi skousnout kabel. Pokud se domníváte, že s vámi 
pacient nebude plně spolupracovat, dejte mu mezi zuby např. složenou gázu nebo 
vatový tampon, který udrží zuby dostatečně daleko od sebe, aby nedošlo k 
poškození kabelu. Kabel můžete také vést prostorem, v němž chybí zuby, kde je 
anatomicky volné místo nebo kde nedochází k úplnému skusu.
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Doporučené dezinfekční roztoky

UPOZORNĚNÍ
Po každém pacientovi je třeba držáky dezinfikovat v autoklávu nebo 
pomocí čisticích prostředků.

Senzor, kabel a držáky dekontaminujte v souladu s CDC – nebo s normami platnými 
ve vaší zemi (např. OSAP), aby se zabránilo riziku případné infekce. Společnost 
KaVo doporučuje otřít držáky jedním z následujících čisticích prostředků.

• CaviCide® (vyrábí Metrex)

• CaViWipes™ (distribuuje Kerr)

• ProSpray™ (vyrábí Certol)

• Sani-Cloth® Plus, HB (vyrábí PDI) 

CO NEDĚLAT:

• Nečistěte senzor nevhodnými nástroji.

K dekontaminaci držáků lze použít následující roztoky:

Zabalené držáky senzoru lze dezinfikovat v parním autoklávu pomocí 
destilované vody při teplotě 275 oF (125 oC) a tlaku 216 kPa po dobu 12 minut. 
Platí však určitá omezení:

• Použijte vhodný cyklus autoklávu dle specifikace výrobce pro  
vaši konkrétní jednotku.

• Použijte režim pro plastové nebo pryžové předměty,  
je-li k dispozici.

• Zabraňte přímému kontaktu držáků s kovovými podnosy,  
nástroji a topnými prvky.

• Držáky vkládejte vždy do autoklávovacích sáčků.

• Držáky v sáčcích ukládejte do autoklávu vždy tak,  
aby byly co nejdále od zdroje tepla.

• Nepoužívejte chemický autokláv.

Vystavení držáků horkému kovu a pokládání držáků na topné prvky má za následek 
zkrácení jejich životnosti.
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